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Introduction:

Dans le cadre de la certification, la stérilisation a effectué un audit interne en janvier 2016 sur
'aménagement de I'arsenal des différents blocs opératoires du CHM. Suite a cet audit, le CHM a
obtenu de nouvelles structures de stockage. La stérilisation a souhaité réaliser un nouvel audit pour
etablir un état des lieux et mesurer les améliorations.

Méthode: = =

La meéthode d'Analyse des Modes de
Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité
(AMDEC) a été utilisée pour réaliser la grille d’audit
selon différents critéres. L'audit s’est appuyé sur la
grille élaborée avec un seuil de criticité acceptable
fixé a 16. Tous les blocs ont été audités, soit 3
blocs (Aliénor, Fontenoy et Monet).

Résultats:

Bloc Alié . T P .
ecAlenar Suite & 'aménagement pour deux des trois arsenaux avec de
Criticité ( C)

. nouvelles structures, les conditions de stockage ont été améliorées.
N | Le bloc Aliénor est ainsi passé d’un indice de criticité pour le pliage
¥ des emballages a usage unigue de 6 au lieu de 12.
Le bloc Fontenoy a obtenu un indice de 4 pour les conteneurs a la
place de 16 pour le préecedent audit.

Ces améliorations ont été:

- La diminution de I'empilement des boites a un emplacement par
boite,

- L'identification d’emplacement selon le type de chirurgie,

- La mise en place de bacs avec séparateurs des DMR

« individuels »

Bloc Fontenoy

Criticité ( C)

Discussion:

critics (€ Il serait intéressant d’envisager une réorganisation du dernier arsenal en se
basant sur le travail effectué dans les autres blocs. En tenant compte de
linvestissement financier et humain, il serait primordial de mettre en place
des conditions de stockage optimales au niveau de tous les arsenaux du
CHM pour garantir au patient des DMR stériles.

Conclusion:

Le travail mené au CHM nous a permis d’améliorer les conditions de stockage au sein de deux
des trois blocs du CHM afin de répondre aux exigences réglementaires. Avec l'acquisition de
nouvelles structures de stockage, nous améliorons ainsi le systéme de management de la qualité au
bloc opératoire.



