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Norme européenne et française   

ISO 17664 (Août 2004)

Le fabriquant de dispositifs médicaux (DM) est

responsable de la mise à disposition des informations

sur le traitement de ses DM.

Au niveau de l’établissement : utilisation d’un alcalin fort pour répondre à l’instruction du 1er décembre

2011 concernant le risque prion.

Le lavage mécanisé associé à un détergent-désinfectant de pH élevé pourrait engendrer une dégradation

du matériel.

Introduction

Quelles sont leurs préconisations de lavage en laveur-désinfecteur, notamment le type de 
détergent désinfectant ?

Les fournisseurs de l’ensemble du matériel conditionné en conteneur ont été interrogés.
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Dix fournisseurs (35,7%) ne 

préconisent pas de détergent-

désinfectant particulier :

 Absence d’intervalle de 

pH

 Absence de paragraphe sur 

les recommandations de 

lavage

 Différents types de 

détergent-désinfectants 

cités ayant des pH 

variables

Discussion
54% des fournisseurs préconisent des détergent-désinfectants de pH neutre à alcalin faible

Ne correspond pas au choix effectué par l’unité de stérilisation.

La norme précise que le fournisseur doit spécifier « au moins une méthode automatisée validée utilisant

un laveur désinfecteur » ou « l’identification et la concentration des produits chimiques nécessaires au

nettoyage »

Difficulté à obtenir des informations claires et précises, les données restent partielles,

laissant à l’utilisateur en stérilisation un large choix.

Conclusion
L’unité de stérilisation doit maintenant évaluer l’intérêt de changer de détergent-désinfectant afin de

répondre à cette norme.

Il serait intéressant d’évaluer dans un second temps les économies réalisées grâce à ce changement

potentiel de pratique.


