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Contexte

Ce mémoire s’inscrit dans la continuité de ma these d’exercice intitulée « Tracabilité
individuelle a ’instrument : évolution des marquages laser et micropercussion au fil des cycles
de sterilisation ». Les forceps de Tarnier ont occupé une place importante lors de mon année
en qualité d’interne en Pharmacie a la stérilisation du CHU Bichat — Claude Bernard (75018,
Paris). Différentes mesures ont été mises en place afin de garantir une prise en charge sécurisée
des forceps de Tarnier en stérilisation. Le fruit de ce travail est présenté ci-aprés au format
article, avec pour objectif d’étre publié dans la revue « Stérilisation magazine » et proposer

des idées a nos confreres pour renforcer la prise en charge ce dispositif médical réutilisable.
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1. Introduction

En 2016 en France, 67,4% des accouchements ont lieu par voie basse spontanée, 20,4% par
césarienne et 12,2% par voie basse avec extraction instrumentale [1]. L’utilisation
d’instruments est décidée par 1’obstétricien dans des situations relativement urgentes, par
exemple pour accélérer la naissance du feetus présentant des signes de mauvaise tolérance ou
lorsqu’il devient nécessaire d’assister la mere qui s’épuise. L’indication de 1’extraction
instrumentale orientera sur le type d’instrument a utiliser. L’instrument le plus utilisé est la
ventouse qui intervient dans 49,8% des accouchements avec extraction instrumentale puis
viennent les forceps (27,6%) et les spatules (22,6%). Parmi les forceps, différents modeles sont
disponibles : forceps de Tarnier, de Suzor, de Pajot, de Levret, de Kielland, etc [2]. Le choix
du modele de forceps utilisé dépendra principalement du praticien et de ses préférences. Le

forceps de Tarnier est aujourd’hui le forceps le plus utilisé en France.

Instrument plus que centenaire, le forceps de Tarnier a été congu en 1877 par I’obstétricien
Francais Stéphane Tarnier [3]. Cet instrument a été pensé de maniere a pouvoir extraire le foetus
tout en respectant 1’axe de I’excavation pelvienne de la mére. Le forceps de Tarnier peut se
décomposer en deux grandes parties : le systéme de cuilleres, qui permet de saisir la téte feetale,
et le systéme de tracteur, muni d’un palonnier a partir duquel les mouvements de traction sont
réalisés. Les forceps de Tarnier font partie des dispositifs médicaux réutilisables (DMR) qui
sont montés au sein de notre unité de stérilisation avant d’étre stérilisés a I’autoclave puis d’étre
renvoyés en salle de naissance, 1a ou ils seront utilisés. Apres utilisation, les 5 pieces constituant
le systéme de cuillére et les 4 pieces formant le systeme de tracteur doivent étre désassemblées
en vue de réaliser une pré-désinfection. A la suite de la pré-désinfection, les piéces sont

envoyées en stérilisation et un nouveau cycle a lieu.

En novembre 2020, un événement indésirable grave survient en salle de naissance :
I’obstétricienne de garde se retrouve en difficulté sur deux Forceps de Tarnier mal assemblés
et avec des pieces manquantes face a un foetus présentant une anomalie du rythme cardiaque.
Le retard d’extraction a ét¢ estimé a 7 minutes et la naissance a été marquée par une acidose
(pH = 6.91) qui sera résolutive. Une déclaration d’éveénement indésirable grave a été rédigée
par le médecin ayant procédé a I’extraction du feetus. Cette déclaration a déclenché la réalisation

d’un retour d’expérience (REX) pluridisciplinaire. L’objectif de ce travail est de partager les



résultats de ce REX et d’évaluer I’efficacité des mesures correctrices 3 ans aprés leur mise en

place.

2. Matériel & méthode

2.1 Retour d’expérience

Un comité de retour d’expérience (CREX) pluridisciplinaire a été organisé par la direction
qualité et gestion des risques. Le protocole élaboré s’inspire de la grille Association of
Litigation And Risk Management (ALARM) recommandée par I’HAS pour étudier les
évenements indésirables associés aux soins [4]. Le CREX a réuni le personnel de la stérilisation
et de la salle de naissance a plusieurs reprises dans 1’objectif de recueillir les informations sur
les évenements selon leur chronologie et de les analyser factuellement pour déterminer les
causes immeédiates et profondes ainsi que les mesures correctives, immédiates et a long terme,
a mettre en place. L’accent a été porté sur ’absence de recherche de responsabilité individuelle
ou de mise en cause des compétences des professionnels ainsi que sur I’importance de la

discussion en équipe pour dégager des axes d’amélioration.

2.2 Logiciel de tracabilité

Le logiciel Optim® correspond au logiciel assurant la tragabilité de la prise en charge des
dispositifs médicaux réutilisables au sein de notre unité de stérilisation. Les données concernant
la tracabilité des Forceps de Tarnier pris en charge en stérilisation en 2020 ont été extraites du
logiciel Optim® en fixant une fourchette de dates allant du 01 janvier 2020 au 31 décembre

2020.

2.3 Machines de marquage

Le marquage au laser a été réalis¢ dans I'unité de stérilisation du CHU Kremlin-Bicétre AP-HP
(Le Kremlin-Bicétre, France) par la personne responsable du marquage des instruments de
I’hopital. La machine LaserTop® (Technifor, France) est pilotée par le logiciel de controle
Technifor® T700W paramétré sur le mode habituellement utilisé par cette unité de stérilisation
pour marquer ses DMR (mode « acier », vitesse de marquage : 250 mm/s, fréquence : 50 000

Hz, puissance : 80%). Le marquage par micropercussion a été réalisé au sein de notre unité de



stérilisation. La machine a micropercussion Metaza MPX-90M® (Roland, France) est pilotée

par le logiciel Metaza Studio® paramétré sur le mode « acier », sans que plus d’informations

concernant les parameétres du marquage ne soient disponibles.

2.4 Questionnaire d’auto-évaluation des pratiques

Un questionnaire anonymisé a destination de [’ensemble du personnel de la stérilisation a été
y

¢laboré pour évaluer les pratiques lors du montage des forceps de Tarnier. Celui-ci a été

organis¢ en 9 questions (tableau I).

Tableau I - Questionnaire d’auto-évaluation des pratiques.

Question

Réponse a entourer

Quel est votre fonction ?

ASH; AS; Cadre; IDE; Interneen

Pharmacie ; PPH ; Pharmacien ; Autre.

Depuis quand travaillez-vous ici ?

<lan;la3ans;>3ans;>10ans

Quand avez-vous monté un forceps de

Tarnier pour la derniére fois ?

<1 mois ; 1 a 6 mois ; > 6 mois

Je n’en ai jamais remonté

Utilisez-vous les gravures qui ont &té

réalisées sur les forceps de Tarnier ?

Oui systématiquement ; Oui si besoin quand

j'ai un doute ; Non ; Je ne les ai jamais vues

Utilisez-vous les instructions Optim® ?

Oui systématiquement ; Oui si besoin quand

j'ai un doute ; Non ; Je ne les ai jamais vues

Regardez-vous le tutoriel vidéo ?

Oui systématiquement ; Oui si besoin quand

j'ai un doute ; Non ; Je ne I’ai jamais vu

Réalisez-vous un double contrdle lorsque

vous avez terminé le montage ?

Oui systématiquement ; Oui si besoin quand

j'ai un doute ; Non

Sur une échelle de 0 a 10, étres vous a 1’aise

devant un forceps de Tarnier ?

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Sur une échelle de 0 a 10, quelle est la
difficult¢ du montage d’un forceps de

Tarnier par rapport a tous les autres DMR ?

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

AS : aide-soignant ; ASH : agent de stérilisation hospitalier ; IDE : infirmier diplomé d’état

PPH : préparateur en pharmacie hospitaliere ; DMR : dispositifs médicaux réutilisables.

b



3. Résultats & discussion

3.1 Causes immédiates

Les causes immédiates correspondent aux causes directement a 1’origine de I’événement
indésirable. Les deux Forceps de Tarnier a I’origine du retard d’extraction avaient été montés
le méme jour, a la méme heure par la méme personne. Plus d’un mois sépare le moment ou les
forceps ont été assemblés (octobre) et le moment ou ils ont été utilisés (novembre). L’entretien
avec la personne ayant remonté ces forceps a été peu contributif puisque celle-ci, sous le choc,
ne se souvient pas de ce qu’il s’est passé lors de 1’assemblage des forceps. Le recueil des faits
lors de ce REX a permis d’identifier 3 causes immédiates. La premiére, dans la chronologie des
faits, correspond a la non-vérification de la complétude des forceps de Tarnier au départ de la
salle de naissance. La seconde cause immédiate est assez similaire a la premiere et correspond
cette fois a la non-vérification du kit a I’arrivée en stérilisation. En effet, le personnel de la salle
de naissance est chargé de vérifier la présence des 9 pieces du forceps de Tarnier apres la pré-
désinfection. De méme a I’arrivée en stérilisation, ou une seconde vérification doit étre réalisée
avant mise en laveur-désinfecteur d’instruments. Ces vérifications sont essentielles puisque si
I’une des picces est manquante, le forceps de Tarnier devient inutilisable. La troisiéme cause
immédiate identifiée est le non-respect du double controle du montage du forceps de Tarnier
par la personne ayant remonté le forceps de Tarnier. Le double contrdle du montage avant
conditionnement avait été instauré en 2016 suite un événement indésirable impliquants des

forceps de Tarnier défectueux [5].

Figure 1 - Anatomie d'un forceps de Tarnier



3.2 Causes profondes

Les causes profondes correspondent a des défauts pouvant étre organisationnels ou techniques
et ayant favorisé 1’événement indésirable. Elles sont généralement en rapport avec les causes
immédiates. L’analyse plus approfondie du recueil des faits a permis d’identifier 3 causes
profondes. La premiére correspond a la difficulté a s’assurer que les pieces appartiennent toutes
au méme forceps de Tarnier. En effet, bien que certains fabricants gravent un méme numéro
sur les pieces d’un méme forceps, ce n’est pas le cas pour tous les fabricants. Ainsi, lorsque
plusieurs forceps de Tarnier arrivent en méme temps, les pieces sont susceptibles d’étre
mélangées. Or, le fait d’échanger les pieéces d’un forceps avec un autre peut rendre ces forceps
inutilisables. Une fois stérilisé, il n’est pas possible de vérifier le montage d’un forceps de
Tarnier sans rompre le double emballage garantissant la stérilité du produit. La seconde cause
profonde identifiée est I’inaccessibilité du tutoriel vidéo « Montage d’un forceps de Tarnier »
qui avait été réalis¢ en 2016 en collaboration avec la salle de naissance a la suite du précédent
EI impliquant des forceps de Tarnier mal montés [5]. En effet, la zone de conditionnement ou
sont montés puis conditionnés les instruments est dotée de tablettes tactiles sans souris ni clavier
et sur lesquelles le logiciel de tracabilité est en mode plein écran. Ainsi, en routine, le seul
moyen pour accéder a ce tutoriel, si I’on se souvient du chemin informatique pour y accéder,
¢tait de sortir de la zone de conditionnement et d’accéder a un ordinateur en zone de lavage ou
dans le bureau du cadre de la stérilisation. Indépendamment de cette observation, des travaux
réalisés en 2022 ont permis d’introduire le bureau des responsables de production dans la zone
de conditionnement, rendant ainsi le tutoriel vidéo plus facilement accessible. La derniére cause
profonde correspond au fait que le montage des forceps de Tarnier est une tache irréguliére dans
le temps. Sur I’année 2020, 18 agents de stérilisation ont pris en charge a 82 reprises les forceps
de Tarnier, ce qui correspond environ a un forceps remonté par agent tous les 3 mois. L’agent
ayant monté les forceps de Tarnier défectueux n’en avait remonté que deux depuis le début de

I’année.

3.3 Mesures correctrices

3.3.1. Actions immédiates

Immédiatement a la prise de connaissance de 1I’événement indésirable associé aux soins, une

réunion d’information avec I’ensemble du personnel de la stérilisation a été réalisée. Un rappel



sur les bonnes pratiques a été réalisé et le tutoriel vidéo réalisé en 2016 a été rediffusé. Le méme
jour, lors de la réception des forceps de Tarnier a I’origine de I’EIG, un atelier sur le montage
des Forceps de Tarnier a été réalisé. Un mode opératoire spécifique au montage des forceps de
Tarnier a été rédigé et rendu accessible directement sur les tablettes informatiques. Quelques
heures avant la survenue de I’éveénement indésirable, il a été¢ décidé de mettre en place une fiche
de liaison entre la salle de naissance et la stérilisation. Cette fiche a pour objectif d’identifier et
de dénombrer les DMR envoyés en stérilisation et de tracer les envois. Cet ¢lément a donc tres
rapidement trouvé un role supplémentaire : tracer la complétude des forceps de Tarnier lors de

I’envoi par la salle de naissance et a la réception en stérilisation.

Salle de naissance Causes immédiates identifiées :
Utilisation des FdT @ Non vérification de la complétude des FAT au départ de
la salle de naissance.
; @ Non vérification de la complétude des FdT a I'arrivée en
: stérilisation.
L. . : @ Non-respect du double contréle du montage par I'agent
Pre-deinfectlon OO de stérilisation.
Stérilisation @v /Causes profondes identifiées :
Lavage @@ @ E(i)f:cFL;]tTé a vérifier que les piéces appartiennent bien au

@ @ Tache irréguliére dans le temps :

Ll 82 FdT ont été montés par 18 agents en 2020.

@ O Les 2 FdT défectueux ont été montés par le méme
agent le méme jour. Cet agent n’avait monté que 2
Montage
& g @@@ FAT depuis le début de I'année : un 4 mois et un 1
Conditionnement @ jour avant le montage des FdT défectueux.
m @Tutoriel vidéo non accessible lors du montage. J

@ Mesures correctrices immédiates :

@ Réunion d’information avec le personnel de la
stérilisation, rappel des bonnes pratiques et rediffusion

Stérilisation

du tutoriel vidéo de 2016.
(2) Atelier improvisé sur le montage des FdT.
Libération & livraison .
/ Mesures correctrices a long terme : \
[]

@ Rédaction d’une procédure spécifique au montage d’un
FAT directement accessible sur les tablettes
: informatiques au conditionnement.
Utilisation des FdT @ Chaque étape du montage doit étre validée
: informatiquement.
@ Des alertes sur la complétude des FdT et sur le double
controle doivent étre acquittées informatiquement. j

Figure 2 - Chronologie par étape des causes immédiates et causes profondes a I'origine de
'événement indésirable grave.

FdT : forceps de Tarnier ; EI : événement indésirable.



3.3.2. Mode opératoire papier et numérique

Du fait de I’inaccessibilité du précédent tutoriel vidéo, un mode opératoire illustré étape par
¢tape au format papier a été rédigé dans les heures qui ont suivi ’annonce de EIG. Celui-ci a
été mis a disposition dans la zone de reconditionnement dans les heures qui ont suivi
I’annonce de 1’évenement. De crainte que ce mode opératoire au format papier ne s’égare
et afin de sécuriser au maximum le processus, l’utilisation du logiciel de tragabilité
en zone de conditionnement a été détournée spécifiquement pour les forceps de Tarnier. En
temps normal, le logiciel de tracabilité présente une liste des DMR qui doivent étre
présents dans une composition donnée pour que celle-ci soit compléte. La présence d’un
DMR est validée lorsque I'utilisateur actionne le bouton a c6té de I’intitulé du DMR.
Afin de rendre facilement et systématiquement accessible le mode opératoire pour le
montage des forceps de Tarnier, nous avons remplacé la liste des DMR par une liste d’étapes
successives a réaliser pour obtenir un forceps de Tarnier conforme. Ces étapes sont
identiques a celles de la procédure au format papier. Pour se faire, il a été nécessaire de
créer des DMR fictifs dans la base de données et de les nommer avec les noms des étapes a
réaliser. Ainsi, plutot que de valider la présence d’un instrument, il faut obligatoirement
valider informatiquement une check-list comprenant la vérification de la complétude du
Forceps de Tarnier, les étapes du montage et la réalisation d’un double contréle. Toutes ces
¢tapes sont illustrées par des photographies accessibles en cliquant sur I’intitulé de 1’étape. Le
logiciel de tracabilité n’acceptant que les images, le tutoriel vidéo créé en 2016 n’a pas pu 'y

étre inséré.

Code composition : 13603
Panier Boite : 13603

utiNon conformités |Non ii}’.hi’:’i]

DOUBLE SACHET PAPIER/PLAS™

Statut : Stocké
RéF fabricant ~ N° de série Nb. instruments : 7
EEEEEES—S—————————————————manmaRmm———————— Premier emballage
+- 1 0 @ VERIFIER PRESENCE DES 9 PIECES -~ Famille
A BOITE - PANIER EMBALLE
N Lieux de stockage
+/- 1 0 @ INTRODUIRE CHAQUE TIGELLE DANS LA CUILLERE CORRESPONDANTE -~ ARSENAL SERVICE
= Demnier statut
Stocké (21/04/2021 17:26:52)
+/- 1 0 @ CLIPPER LES TIGELLES AUX CUILLERES ~ 7 N
+- 1 o @ METTRE EN PLACE LA VIS SUR LA CUILLERE GAUCHE ~
+/- 1 0o @ MONTER LE CURSEUR SUR SON SUPPORT ET VISSER LE TOUT AU TRACTEUR ~
+- 1 0 @ RESULTAT FINAL ~
+/- 1 0 @ ABSOLUMENT FAIRE CONTROLER ~

Figure 3 - Mode opératoire numérique sous forme de check-list dans le logiciel de tragabilité.



3.3.3. Marquage des forceps de Tarnier

Afin de répondre aux autres causes identifiées et en accord avec la cadre de la salle de naissance,
les 7 forceps de Tarnier ont été gravés en avril 2021. Le premier essai a été réalisé sur le forceps
de Tarnier N°3 qui a ét¢ marqué au laser dans la stérilisation du CHU Kremlin-Bicétre (AP-
HP). Quelques jours plus tard dans notre unité de stérilisation, une machine a micropercussion
a été regue en prét pour réaliser des essais avant une potentielle acquisition. Celle-ci a donc été
utilisée pour graver les forceps de Tarnier N°1, 2, 4, 5, 6 et 7. L’évolution des marquages
réalisés au laser et a la micropercussion au fil des cycles de stérilisation a été évaluée dans un

travail précédent [6].

Le nom et le numéro du forceps apparaissent sur les 9 pieces qui constituent le forceps de
Tarnier. Le sens des cuilleres et des tigelles a été indiqué a I’aide d’un « G » pour les picces de
gauche et d’un « D » pour les pieces de droite. Une inscription « insérer la vis de ce c6té » sur
la cuillére gauche sécurise 1’insertion de la vis de pivot sur la bonne cuillére et du bon c6té. Un
QR-code a été gravé sur le palonnier et sur les cuilleres dans I’objectif d’inclure les forceps de

Tarnier dans le projet de tragabilité individuelle a I’instrument [7].

Figure 4 - Marquages par micropercussion apposés sur le systéme de traction du forceps de
Tarnier N°2.



3.3. Auto-évaluation des pratiques

Le questionnaire a été complété par 15 des 28 personnes qui composent 1’unité de stérilisation
(tableau II). Deux personnes déclarent n’avoir jamais monté de forceps de Tarnier. Celles-ci
sont arrivées dans 1'unité il y a moins de 1 an mais indiquent tout de méme connaitre les
barrieres mises en place pour le montage des forceps de Tarnier. En effet, depuis ’EIG, la
formation du nouveau personnel comporte un point dédi¢ aux forceps de Tarnier. Dans
I’ensemble, le personnel semble étre plutdt en confiance lors du montage d’un forceps de
Tarnier avec une moyenne de 6,5 sur une échelle allant de 0 a 10, la note de 10 correspondant
a « tres a Iaise ». Ce ressenti est hétérogeéne, avec 3 personnes se sentant tres a I’aise (notes a
10/10) et 3 autres personnes ne se sentant pas a 1’aise face a cet instrument (notes < 3/10). Sur
une échelle allant de 0 a 10, 10 correspondant a « I’instrument le plus dur par rapport a tous
les instruments », la moyenne des notes concernant la difficult¢é du montage des forceps
de Tarnier est située a 7,5. Ceci démontre que le montage des forceps de Tarnier est une

tache complexe.

Tous les répondants ont déclaré utiliser de fagon systématique les gravures apposées sur les
forceps de Tarnier pour les remonter. Le gravage de cet instrument semble donc bénéficier
d’une balance bénéfice-risque trés favorable. Le bénéfice correspond a une utilisation
systématique de la barriére mise en place et donc, théoriquement, a une diminution du risque
d’erreur lors du montage des forceps. Le risque est li¢ a la modification apportée a la surface
du dispositif médical qui modifie le marquage CE si la modification n’est pas prévue par le
fabricant et au risque de formation de corrosion au niveau des gravures, notamment pour les

marquages réalisés au laser.

La quasi-totalité (92%) du personnel réalise un double-contrdle aprés montage des forceps de
Tarnier, avant de les emballer dans le conditionnement final. Bien que la personne ayant
répondu « Si besoin » a estimé €tre plutdt confiante vis-a-vis des forceps de Tarnier (note de
confiance a 7/10) et a évalué la difficulté de la prise en charge de cet instrument comme étant
plutdt proche de la moyenne (note de difficulté a 6/10), le double contrdle est une barriere qui
a ¢t¢ rendue obligatoire et qui devrait étre respectée a tout moment car celui-ci permet de

détecter et de corriger les erreurs de montage.



Le mode opératoire informatisé est utilisé systématiquement par un peu plus de la moiti¢ du
personnel (58%). Seulement une personne n’utilise jamais les instructions apparaissant sur le
logiciel de tracabilité. L utilisation « si besoin » de cette aide peut s’expliquer par la suffisance
du gravage des forceps de Tarnier ou du double controéle pour monter I’instrument. Une
utilisation non systématique de cette aide peut aussi étre liée a un défaut de clarté des
instructions : les intitulés sont minimes et un flou apparait lorsque 1’on agrandit certaines
photographies. Cette barriere qui nous semblait initialement innovante et incontournable, se

trouve finalement avoir un impact modéré.

Le tutoriel vidéo est quant a lui peu visionné. Tandis que 58% des répondants déclarent
regarder le tutoriel vidéo si besoin, personne ne le regarde systématiquement. La seconde
partie des répondants (42%) répond méme ne jamais le regarder. Ces chiffres peuvent étre
expliqués par l'une des causes profondes déja identifiée : la difficulté a accéder
informatiquement au tutoriel. A I’instar du mode opératoire informatisé, le gravage des
forceps de Tarnier ou le double controle sont certainement utilisés préférentiellement par

rapport au tutoriel vidéo.

3.4. Efficacité des mesures correctrices

Entre le 24 novembre 2020, début de I’application des mesures correctrices, et le 13 septembre
2023, 198 forceps de Tarnier ont été pris en charge par la stérilisation, et aucun incident n’a été
constaté par la cadre de santé de la salle de naissance et le médecin obstétricien a I’origine de
la déclaration des EIG. Entre janvier et septembre 2023, seulement 20 forceps de Tarnier ont
été pris en charge en stérilisation par 8 agents. Cette diminution drastique a été attribuée au
départ des médecins de la salle de naissance qui avaient une préférence pour les forceps de
Tarnier et & un changement des pratiques induit par la nouvelle équipe de gynécologues-

obstétriciens.

4. Conclusion

Le REX pluridisciplinaire mis en place a la suite de I’EIG survenu en salle de naissance a permis
d’identifier des causes immédiates et profondes grace a la méthode ALARM. Des mesures

correctrices multidimensionnelles ont été réfléchies puis instaurées pour éviter un nouvel EI
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associ¢ aux forceps de Tarnier : mode opératoire numérique, instructions apposées directement
sur I'instrument, renforcement de la tragabilité¢ des forceps et sensibilisation du personnel.
L’autoévaluation a mis en évidence 1’intérét majeur des instructions gravées sur les instruments
et le respect du double-controle obligatoire. Le mode opératoire numérique et le tutoriel vidéo
sont eux moins utilisés mais restent disponibles lors du montage. Depuis la réalisation du REX
et ’apparition des nouvelles mesures correctrices, soit 3 ans, aucun incident n’a été constaté
par le personnel de la salle de naissance lors de 1’utilisation des forceps de Tarnier. En dépit de
ces observations positives : il est impératif de rester en ALARMe lors de la prise en charge des

forceps de Tarnier.
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Tableau II - Réponses obtenues au questionnaire diffusé au personnel de la stérilisation.

01 L onbnewg)sAg urosoq 1§ onbpewg)sAg anbnewgisAg SIou 9 < Sue ¢ < UQIOBLIEY
- Srewe ue | > QuIU[
- srewe ue | > SVY
9 L utosaq 1§ urossq 1§ utosaq 1§ anbrewsAg SIow 9 | sue ¢e | HSV
6 8 onbrewIsAS ur0saq 1§ ur0saq 1S anbrewgIsAS siowt | > sue ¢ e | HSV
¥ S oanbpewg)sAg urosoq 1§ oanbpewg)sAg anbnewgisAg slow 9 8 | ue | > Hdd
0 01 onbrewIsAS ur0saq 1§ onbyewIsAS onbrewgIsAS siowt | > Sue ¢ < OdVv
01 o1 onbpewg)sAg srewre onbpewg)sAg anbnewgisAg SIouW 9 < sue (0] < N4
01 1 anbpewg)sAg Ssrewre anbpewg)sAg anbnewgisAg SIow 9 < Sue ¢ < HSV
;) 9 onbrewsAS ur0saq 1S ur0saq 1S onbyewgisAS slow 9 g | sue O < HSV
9 L anbpewg)sAg urosoq 1§ anbpewgsAg anbnewgisAg sIow 9 B | ue | > HSV
6 01 onbnewg)sAg srewie u10saq 1§ anbnewgisAg sloul [ > Sue ¢ < Hdd
L L onbrjewgsAS ur0saq 1S srewe onbrewgIsAS SIoWw 9 § | Sue ¢ e | SvY
01 € onbrewIsAS naA siewel rej] ou of onbyewsAS anbnewgisAg slow 9 g | sue ¢ e | Sy
S 4 anbpewg)sAg srewre oanbpewg)sAg anbnewgisAg slow 9 8 | Sue ¢ ® | SV
(01/) 93eyuowr 1) 3[0.13U0J JqNOp 09PIA [PLIOIN) @undo — dgejuow
LPA ne ey ¥ i suondINI)sur S9 NS SAINABIS JPUUIDUY uonduoy
np Aoy np uonesijesy np uonesinn DR
Rueyuo) S9p uonesnu SIp uonesny

AEQ : agent d’entretien qualifié ; AS : aide-soignant ; ASH : agent de stérilisation hospitalier ;

PPH : préparateur en pharmacie hospitalicre.
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Annexe 1 - Communication orale au congres francophone de pharmacie hospitaliére

HOPIPHARM - 23-25 Juin 2021

Lyon (France).
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Résumé

Introduction : Le forceps de Tarnier (FdT) est un instrument constitué de 9 piéces

complexes a assembler. A la suite d’événements indésirables (EI) en 2016, le mode
opératoire pour le montage des FAT a été réécrit et un tutoriel vidéo a été mis en place. Malgré

cela, 2 nouveaux EI ont eu lieu en salle de naissance (SdN) en novembre 2020.

Matériel & méthode : Un retour d’expérience pluridisciplinaire a été organisé par la

direction qualité et gestion des risques (DQGR) faisant intervenir la Sté et la SAN. Le
protocole ¢laboré par la DQGR s’inspire de la grille ALARM (Association of Litigation And
Risk Management) pour déterminer les causes immédiates et profondes et les mesures
correctives, immédiates et a long terme, a mettre en place. L’évaluation des pratiques a été
réalisée 3 ans apres la mise en place des premiéres mesures correctives a 1’aide d’un

questionnaire anonymisé.

Résultats : Les causes immédiates identifiées sont la non vérification de la complétude des
FdT au départ de la SAN et a I’arrivée en Sté ainsi que le non-respect du double contréle du
montage par les agents de Sté. Les causes profondes identifié¢es sont I’irrégularité de la tdche
dans le temps et la difficulté a vérifier que les pieces appartiennent bien au bon FdT. Les
actions immédiates ont consisté en une réunion d’information avec le personnel de la Sté et
au rappel des bonnes pratiques. Une procédure spécifique au montage d’un FdT a été rédigée
et rendue accessible directement sur les tablettes informatiques. Les forceps de Tarnier ont
été gravés pour aider I’opérateur lors du montage de I’instrument. L’auto-évaluation des
pratiques a montré que les gravures et le double-contrdle visuel sont des barrieres
systématiquement utilisées par le personnel pour le montage des forceps de Tarnier. Depuis
la mise en place des mesures correctives, 198 FdT ont ét¢ remontés et aucun nouvel

événement indésirable n’a eu lieu.

Conclusion : L’analyse de la situation par le biais de la méthode ALARM a permis
d’identifier les causes immédiates et profondes et la mise en place d’un plan d’action
multidimensionnel. Les mesures mises en place semblent efficaces mais il reste nécessaire

de rester attentif lors du montage des forceps de Tarnier.




