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« NON-TISSÉ PERCÉ » AU BLOC OPÉRATOIRE : 

FAITES PLACE NETTE !
Mathilde LOAËC, Marina COLIN, Stéphanie ELIES, Isabelle LE DU, Cécile LE RESTE

Service Stérilisation, Hôpital Morvan, CHU de Brest

CONTEXTE
Conditions de stockage au bloc opératoire = déterminantes pour garantir la stérilité des DM jusqu’à leur utilisation !
• Dans notre établissement : incidents répétés de perforation d’emballages souples de boîtes opératoires ayant eu des

conséquences patient à Évaluation des conditions de stockage dans les arsenaux des blocs opératoires
• Un des constats de l’audit : Engorgement des arsenaux par manque de place menant à des mauvaises pratiques de stockage

(empilement de boîtes …)

MATÉRIEL & MÉTHODE
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Améliorer les conditions de stockage 
des DM en désengorgeant les 
arsenaux des blocs opératoires

OBJECTIF

Édition de la liste des compositions périmées 
en 2022 par spécialité chirurgicale 

(à partir du logiciel de production Sédisté®)

Priorisation des spécialités chirurgicales 
d’après le nombre de compositions périmées 

rapporté à leur parc d’instrumentation

Étroite collaboration avec les IBODES
des spécialités retenues pour :

Identifier les boîtes relevant de 
l’urgence vitale à conserver obligatoirement 

malgré la faible fréquence d’utilisation

Trier les compositions restantes
selon 2 catégories : 

- A déclasser 
- A conserver

RÉSULTATS

DISCUSSION/CONCLUSION

Développement de nouvelles techniques ou obsolescence du matériel (27), référencement de dispositifs à usage
unique (15), diminution du nombre de jeux identiques (9), départs de praticiens de l’établissement (3)…

Chirurgie pédiatrique 
61%(n=267/434)*

Bloc ophtalmologique 
41% (n=131/311) 

Bloc ORL
45%(n=201/450)

Déclassement des compositions après 
consultation des chirurgiens

Causes des déclassements

Spécialité chir. Nombre de déclassements 
sur le nombre de boîtes 

dans le parc

Chir pédiatrique 19/434

Bloc ORL 30/450

Bloc ophtalmo 5/311

Déclassement des DM stériles obsolètes = + d’espace dans les arsenaux & - de traitement en stérilisation
Travail chronophage : validation des déclassements avec chaque chirurgien référent et communication sur les
boîtes déclassées…
Ce travail s’inclut dans une réflexion globale d’amélioration des conditions de stockage (optimisation de l’espace
avec des échelles de stockage plus adaptées).
A venir : Réévaluation des conditions de stockage programmée pour mesurer l’impact des mesures correctives +
démarche à déployer à d’autres spécialités chirurgicales.

* Soit plus de la moitié du parc de boîtes de chir pédiatrique 
a périmé au moins une fois au cours de 2022

Priorisation de 3 spécialités chirurgicales ayant 
le + de compositions périmées en 2022


