
ACTUALITES
 3ème conférence débat de la SF2S : 

Manuelle ou mécanisée : la pré-désinfection 
à l’épreuve de nos pratiques

 Quand ? le jeudi 11 juin de 9h à 12h30
 Où ? Visioconférence, lien prochainement
 Gratuit pour les adhérents SF2S

 RAPPEL : Renouvellement du Conseil d’administration et du 
bureau lors de l’Assemblée Générale du 23 septembre 2026

Préparez dès maintenant vos candidatures pour intégrer une 
association dynamique, pleine de projets novateurs. N'oubliez pas 
les 2 principales règles pour candidater :
1. Être présent le jour de l'AG
2. Être membre depuis au moins 2 ans et à jour de sa cotisation

FOIRE AUX QUESTIONS
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FORMATIONS 
SF2S ACADEMY

• BPS formation initiale :
• Lyon : 9-11 juin 2026

• BPS formation perfectionnement :
• Rouen : 19-21 mai 2026

• Missions et responsabilités du
pharmacien en stérilisation:

• Paris : 8-10 juin 2026
• Conduite d’autoclave : à la

demande
Les dates du 2ème semestre :

https://www.sf2s-sterilisation.fr

Q/ Le prestataire sollicité pour la requalification de notre stérilisateur 
basse température nous propose un devis avec une répétabilité sur 3 

demi-cycles + 1 cycle entier pour chaque type de cycle 
Notre réponse : Cette pratique répond à la norme ISO 22441 (Annexe
D) qui demande pour la Qualification de Performance :
1/ Un test de vide ou d’étanchéité ;
2/ Au minimum 3 cycles réduits consécutifs (par exemple demi cycle)
de chaque programme pour vérifier l’inactivation des indicateurs
biologiques ;
3/ Et au minimum un cycle complet pour chaque programme utilisé,
afin de disposer des enregistrements de références utilisables pour la
libération des charges en routine.
Pour la requalification des Performances, les mêmes tests sont
réalisés, mais à minima pour un seul programme défini.

 Voir la présentation du Projet de guide francophone de validation
et contrôle de routine des procédés de stérilisation aux vapeurs de
H2O2 à basse température lors du 9ème congrès de la SF2S, Reims
2025.

https://www.sf2s-sterilisation.fr

A VOS AGENDAS
Congrès 
HOPIPHARM, 27 au 
29 mai , Montpellier

Au 24ème Congrès de l’ ASTER 
le 11 avril à Namur

La SF2S était présente 

17e Congrès de la
société francophone de 
chirurgie oncologique, 
11-12 juin, Lyon
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Congrès de stérilisation de la 
SSSH, Bienne, 17-18 juin

Congrès d’hygiène 
hospitalière,SF2H, 
Lille, 3-5 juin


